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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 
 a [m] délka přechodové hrany chladicích kanálků 
 c [m·s-1] rychlost proudění vody 
 cp [J·kg
-1·K-1]  měrná tepelná kapacita vody za konstantního tlaku 
 Dh [m] hydraulický průměr  
 d3 [m] předběžný malý průměr závitu šroubu 
 e [m] šířka přechodové hrany chladicích kanálků 
 Fp [N] tlaková síla na krytku 
 Fp1 [N] tlaková síla na jeden šroub 
 h [-] počet přechodů mezi chladicími kanálky 
 i [-] počet chladicích kanálků 
 iš [-] počet šroubů 
 kbt [-] bezpečnost pro navýšení tlaku 
 ksb [-] konstanta stat. bezpečnosti pro neznámý krut,  
   předpětí, přídavný ohyb (3 – 4) 
 kuš [-] součinitel pro nerovnoměrně utažené šrouby 
 l [m] délka příslušného kanálu 
 OHm 2
.
 [kg·s-1]  hmotnostní tok vody nad P-modulem 
 Nu [-] Nusseltovo číslo 
 O [m] obvod průřezu kanálku 
 Pr [-] Prandtlovo číslo  
 pmax [Pa] maximální tlak navýšení bezpečností 
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 psmax [Pa] max. tlak zjištěný v simulaci 
 pzM [Pa] místní tlaková ztráta celková 
 pzMa) [Pa] místní tlaková ztráta na změně průřezu a) 
 pzMb) [Pa] místní tlaková ztráta na změně průřezu b) 
 pzMc) [Pa] místní tlaková ztráta na změně průřezu c) 
 pzMd) [Pa] místní tlaková ztráta na změně průřezu d) 
 pzMe) [Pa] místní tlaková ztráta na změně průřezu e) 
 pzta) [Pa] třecí tlaková ztráta na úseku a) 
 pztb) [Pa] třecí tlaková ztráta na úseku b) 
 pztc) [Pa] třecí tlaková ztráta na úseku c) 
 pztcelk [Pa] třecí tlaková ztráta celková 
 R2 [m
2
] poloměr rozváděcího kanálu 
 Re [-] Reynoldsovo číslo 
 Rem [MPa] mez kluzu materiálu 
 r  [m]  poloměr půlkruhu kanálku      
 S  [m
2
]  plocha průřezu kanálku      
 Sc [m
2
]  průměrná hodnota celkového povrchu těla 
 Spm [m
2
] plocha teplé strany Peltierova modulu 
 SpmE [m
2
] efektivní plocha teplé strany Peltierova modulu 
 SR [m
2
] plocha průřezu rozváděcího kanálu 
 ST [m
2
]  velikost chlazené plochy na těle 
 Stlak [m
2
] plocha chladicích kanálků vystavená tlaku 
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 Stp [m
2
]  teplosměnná plocha 
 2't  [°C]  teplota vody na vstupu do chladiče 
 2''t  [°C]  teplota vody na výstupu z chladiče 
 α [W·m-2·K-1] součinitel přestupu tepla 
 Δpz [Pa] celková tlaková ztráta 
 't  [°C]  rozdíl teplot (voda x povrch modulu) na vstupní  
   straně Peltierova modulu 
 ''t  [°C]  rozdíl teplot (voda x povrch modulu) na výstupní 
   straně Peltierova modulu 
 Δtstř [°C] střední teplotní rozdíl  
 střt  [°C] střední (logaritmický) teplotní rozdíl 
 ζ [-] součinitel tření místní tlakové ztráty 
 λ [W·m-1·K-1] součinitel tepelné vodivosti 
 ξ [-] součinitel tření třecí tlakové ztráty 
 ρ [kg·m-3] hustota kapaliny 
 ΣSi [m
2
] součet všech ploch průřezů malých kanálků 
 υ [m2·s-1] kinematická viskozita 
 Φ  [W]  tepelný výkon modulu 
 Φc [W]  průměrný tepelný tok z celkového lidského těla 
 Φx  [W]  tepelný tok z vybrané oblasti na těle 
 ϕp  [W·m
-2
]  hustota tepleného toku na jednotku plochy 
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1. ÚVOD 
Cílem diplomové práce je navrhnout chladící zařízení pro aplikaci mírné lokální 
hypotermie na kolenním kloubu lidského těla s využitím Peltierova modulu.  
Toto zařízení pro aplikaci hypotermie může být využito v ambulanční nebo rehabilitační 
péči. Aplikace zařízení může výrazně snížit postižení, neboť hypotermie má prokazatelně 
pozitivní neuroprotektivní účinek. Konstrukci hypotermického zařízení lze použít k chlazení 
i jiných částí těla (krk, končetiny atp.). Zařízení umožní působením chladu významně 
utlumit fyziologické pochody. Podstatou předmětu technického řešení je využití Peltierova 
modulu v konstrukci chladicího prvku zařízení pro zabezpečení odvodu teplé energie živé 
tkáně. K zabezpečení odvodu tepelné energie z chladicího prvku je využito vodního 
chlazení. [1] 
Podstatou zařízení je využití Peltierova modulu v konstrukci chladicího prvku zařízení 
pro zabezpečení odvodu tepelné energie ze živé tkáně. K zabezpečení odvodu tepelné 
energie z chladicího prvku je využito vodního chlazení. Ovládání a regulace výkonu 
chladicího prvku – Peltierova modulu je závislé na velikosti napájecího proudu. Jako zdroj 
energie může být použita elektrická síť nebo akumulátor. Ovládání zařízení může být 
v režimu manuálním nebo automatickém nebo poloautomatickém. Peltierovy moduly teplo 
odebírají z jedné strany (prostředí) a převádějí na stranu druhou, přičemž produkují samy 
teplo, a proto musí být zařízení opatřeno systémem sekundárního chlazení, který toto teplo 
kontinuálně odvádí a zabraňuje poškození elektrotechnických součástí. Do předmětu cíle 
diplomové práce spadá především navržení tohoto sekundárního chladícího obvodu. [2] 
Jako nástin slouží patentový spis [1] a [2]. V této diplomové práci se bude chlazení 
navrhovat na kolenní kloub lidského těla. Použití chladicího systému je možno ihned po 
sportovních úrazech či operacích kolenního kloubu a také u probíhajících rehabilitačních 
procesů. Během celého navrhování chladicího systému je důležité mít na paměti, že chladič 
se navrhuje pro zdravotnictví, čili musí se myslet především na volbu biokompatibilních 
materiálů, aby neškodily svým používáním osobě, která chladicí zařízení využívá. Dále 
musí být materiál schopen odolat chemickým procesům při jeho čištění a neopomínat ani 
konečnou fázi, kterou je recyklace. Celý systém musí splňovat tu nejvyšší bezpečnost nejen 
během provozního stavu, ale také při skladování.  
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Práce obsahuje kapitoly seznamující čtenáře s náhledem na částečnou anatomii 
kolenního kloubu i stavem techniky. Dále je velká část věnována kapitole zabývající se 
konstrukčním postupem a upřesněnými vstupními informacemi (požadavky) na chladicí 
zařízení. Tato diplomová práce rovněž obsahuje část výpočtovou zaměřenou na extrémní 
situace při provozu vyvolanou maximálním tepelným tokem z těla do chlazení, která vede 
ke konstrukčnímu sestavení celého díla. V neposlední řadě je také díl práce věnován 
simulacím jak teplotním, tak také hydrodynamickým simulacím. Diplomová práce také 
zobrazuje hotový konstrukční systém chlazení na kolenní kloub v pohledu 3D. 
Diplomová práce se zabývá fází vývoje, kde se pojednává o vývoji zcela nového 
zařízení pro následné uvedení na trh do zdravotnického prostředí. Navržené zařízení je 
koncipováno tak, aby jej bylo možné jednoduše vyrobit a odzkoušet jeho funkčnost. 
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2. INFORMACE K PROBLEMATICE 
2.1 Výtah z anatomie kolenního kloubu 
Tato diplomová práce je věnována zcela novému návrhu chladicího zařízení vyvozující 
lokální mírnou hypotermii na kolenním kloubu lidského těla. Vzhledem k charakteru této 
práce je anatomii kolene věnována malá část, která dokáže vystihnout průřezové a tvarové 
prvky, které se v této části těla vyskytují, a na základě kterých se volí rozmístění přímého 
chladicího výkonu. Kolenní kloub je velmi složitá část, k jejímu nastudování je zapotřebí 
využití konzultací s odpovědnými osobami, které se dané problematice věnují.  
 
Obr. 1 – Pohled na koleno z laterální strany [3]  
 
 
Obr. 2 – Pohled na koleno z mediální strany [3]  
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Obr. 3 – Pohled na koleno z čelní strany [3]  
.  
 
Obr. 4 – Pohled na koleno průřezově zespodu [3]  
 
 
Obr. 5 – Pohled na koleno průřezově shora [3]  
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Literatura [4] na str. 331 uvádí:  „Základní postavení kolenního kloubu je plná extense. 
Při extensi jsou napjaty postranní vazy a všechny vazivové útvary na zadní straně kloubu; 
femur, menisky a tibie pevně vzájemně naléhají. Tento stav se označuje jako „uzamknuté 
koleno“. Základní pohyb je flexe a zpětná extense.“  
Čihák také ve své knize uvádí „neutrální“ flexi (můžeme říci bez napětí především 
vazů) kolem 5° spojenou s počáteční rotací. Těchto 5° je důležitou hodnotou pro navrhování 
chladicího systému. Další pokračování flexe je dle konkrétního případu použití a potřeb 
pacienta. [4] 
Nejčastějším poraněním je poranění měkkého kolene, které je typické pro běžnou        
i sportovní praxi. Největší podílem z diagnóz je poranění menisků, dále poranění zkřížených 
vazů a vnitřního postranního vazu kolene, poranění chrupavky a vykloubení čéšky. [19] 
 
2.2  O hypotermii 
Hypotermii lze charakterizovat také ekvivalentem – podchlazení. 
 „Chladová blokáda vede ke sníženému vnímání bolesti v postiženém místě, tento efekt 
se používá například při úrazech ve sportu, kdy se chladí buď ledem, nebo ledovým 
sprejem. Omezená funkce postižených kloubů se při aplikaci lokálního chladu zlepšuje, 
edémy nejen zánětlivého, ale i traumatického původu se díky zlepšenému transportu 
lymfatickými cévami zmenšují, snížená tkáňová teplota vede však i přímo k potlačení 
zánětlivého procesu, snížením počtu leukocytů a aktivity kolagenázy v místě zánětu.“ [5] 
Doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D. na svých webových stránkách na dotaz „Jak po operaci 
správně koleno chladit?“ odpověděl, že fyzikální chlazení je po operaci velmi doporučené. 
Provádí se tak pomocí hydrogelů v plastovém obalu 6-8x denně po dobu 30 minut. [20] 
 
2.3  Peltierův modul 
Peltierův modul je základním technickým prvkem našeho chladicího systému. Právě 
tento článek je tím, kterému musíme zajistit odvod tepla z jedné jeho strany. Podrobnějším 
popisem modulu se zabývá studijní předmět Diplomový projekt, v rámci kterého byly 
vypracovány vstupní informace a je možno je na vyžádání doložit. 
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Výhody Peltierova modulu 
 Relativně nízká cena, dlouhá životnost, vysoká spolehlivost, 
 malé rozměry, snadná (velmi přesná na 0,01 °C) regulace výkonu, absolutně 
tichý provoz, okamžitý efekt chlazení/topení jedním modulem. [22] 
Nevýhody Peltierova modulu 
 Přehřívání, vyšší cena v případě potřeby velkého chladicího výkonu. 
Spolehlivost termoelektrických systémů 
„Termoelektrické moduly neobsahují žádné pohyblivé mechanické díly. Lze s nimi 
konstruovat i miniaturní vysoce spolehlivé chladicí moduly. Výrobci zaručují průměrnou 
dobu bezporuchového chodu (MTBF1) při pracovní pokojové teplotě 200 000 až 300 000 h 
(22 až 34 let). Většina poruch je způsobena špatnou instalací modulu nebo překračováním 
rozsahu pracovních teplot udávaného výrobcem. Poškodit nebo zničit modul může vodní 
pára kondenzující uvnitř modulu (korodují termočlánky). Vlhkost může být také příčinou 
elektrického zkratu v modulu. Moduly ve zvýšené kvalitě jsou proto hermetizovány proti 
vlhkosti.“ [23] 
 
2.4  Volba materiálů 
V dnešní době se stále více staví do popředí využití plastů. Hlavním důvodem je jejich 
široká možnost tvarování při výrobě, malá hmotnost, recyklovatelnost atd. 
Vhodnost použití různých materiálů pro kompletaci chladícího (i mnohého jiného) 
zařízení ve zdravotnictví v sobě ukrývá mnoho důležitých hledisek volby. Myslet se musí 
především na to, aby použité materiály byly zdravotně nezávadné. Dalším hlediskem je 
životnost takového materiálu. Myslí se tím odolání mechanickým i fyzikálním účinkům 
z okolního prostředí. Aby se docílilo nejdelší a nejspolehlivější životnosti a nezávadnosti, je 
nutné celé systémy skládající se z nejrůznějších materiálů podrobit čištění, které probíhá při 
strojovém mytí termostabilních zdravotnických prostředků. Je tedy důležité vhodně zvolit 
materiály, které odolají těmto termickým procesům pro zničení bakterií. 
 
                                                 
1
 Mean Time Between Failtures 
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Lékařské přístroje musí splňovat náročné požadavky. Mezi ty nejhlavnější patří:  
 možnosti několikanásobné sterilizace, dlouhodobá použitelnost, 
 odolnost proti agresivním čisticím a dezinfekčním prostředkům a vysoká 
houževnatost, čisté materiály, schválené certifikáty. [24, 25] 
 
2.4.1 Strojové mytí 
 „Pro čištění zdravotnických prostředků se používají termické procesy. Termostabilní 
pomůcky se obvykle dekontaminují termodezinfekčními mycími postupy, což představuje 
kombinaci čisticího prostředku a teploty 93 °C. V první fázi programu mytí se hrubé 
nečistoty rozpustí v předmytí ve studené vodě. Pak následuje mytí při teplotě 60 °C po dobu 
20 minut. Celý proces je ukončen termodezinfekcí 93 °C po dobu 10 minut. Alternativou 
pro citlivé termostabilní zdravotnické prostředky jsou chemotermické procesy, které 
vyžadují použití dezinfekční prostředků v kombinaci s termickým procesem.“ [26] 
Zásadní parametry strojního mytí ve zdravotnickém průmyslu: 
 mechanický účinek (systém oplachování, množství a tlak vody), 
 chemický účinek (čisticí prostředek, koncentrace, teploty), 
 vliv teploty (podpora rozpouštěcího účinku), 
 zamezení rekontaminace kvalitním odplavením nečistot. [26] 
 
2.4.2 Příklady typických oblastí použití 
„Vedle přímých lékařských a farmaceutických aplikací vstupují tyto plasty do oblastí, 
jako je diagnostika, laboratorní analýzy a zdravotní péče. V těchto oblastech jsou pro citlivé 
aplikace výhodné vlastnosti polymerů speciálně vyvinutých pro tyto účely. K těmto 
výhodám patří: čistota součástí, dlouhodobá použitelnost, snadné zpracování a dále výhody 
plynoucí z jejich biologické kompatibility nebo osvědčení o vhodnosti pro styk                      
s potravinami a konečně i trvanlivost těchto výrobků.“ [25] 
 Zdravotnické prostředky a zařízení pro zavádění léčiv, katetry, 
 obaly a uzávěry léků, pumpy a inhalátory, jednoúčelové pomůcky. [25] 
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3. KONSTRUKČNÍ POSTUP NÁVRHU SYSTÉMU 
3.1 Upřesnění zadání 
Podrobnější popis zadání diplomové práce je možno nejlépe vystihnout správně 
stanovenými (pokud možno co nejvíce) požadavky na systém. Pro vytvoření seznamu 
požadavků, je nutné zadání doplnit, údaje pokud možno kvantifikovat, požadavky uspořádat 
a určit jejich významnost. Významnost požadavkových vlastností je udávána ve dvou 
úrovních, a to jako podmínky a jako přání. [8] 
Takto uspořádaný seznam požadavků může mít potom podobu tabulky, která je 
zobrazena jako tab. 1. 
Tab. 1 – Seznam požadavků 
    Podmínka Přání 
Chlazení:       
-          účinné a efektivní chlazení teplé 
strany Peltierova modulu   
X   
-          rychlý proces ochlazování teplé 
strany i povrchu těla pomocí Peltierova 
modulu   
X   
-          regulace pomocí  
a) dodávaného proudu do 
článku 
X   
  
b) průtoku kapaliny 
(rychlost…) 
X   
-          použití vhodného chladicího 
media pro rozvod chladu k pokožce 
  X   
-           zvolení optimální tloušťky 
chladicího media a jeho tepelné vodivosti 
 - s ohledem na komfort 
pacienta 
  X 
-          co nejrovnoměrnější rozložení 
teplotního pole ve zvoleném chladicím 
mediu 
  X   
-          kontakt s lidskou pokožkou pod 
celou plochou chladicího media 
    X 
-          dosažení požadovaných teplot na 
povrchu těla 
 - dosažení teploty 14° C 
(při nižší – nežádoucí 
důsledky – omrzliny) 
X   
-          možnost reverzace chlazeni na 
vyhřívání   
  X 
-          chlazení v každé poloze 
  
  X 
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Tab. 1 – Seznam požadavků - pokračování 
-          nepřekročení 
minimálních/maximálních povolených 
teplot   
X   
-          zabránění kondenzace vody 
  
X   
-          malé rozměry 
  
  X 
-          dostatečně lehká a tuhá 
konstrukce   
X   
        
Těsnění a izolace:       
-          zajištění dokonalé hermetizace 
systému   
X   
-          zamezení vzniku rosného bodu 
  
X   
-          přívod/odvod kapaliny 
  
X   
-          těsnost chladícího bloku na 
Peltierův modul   
X   
        
Manipulace:       
-          snadná kompletace systému 
a) přehlednost a přesnost 
ustavení 
X   
-          jednoduchost ovládání   X   
-          lehce tvarovatelné chladivo - pro 
zakřivení části těla   
X   
-          snadná výroba jednotlivých dílů 
  
  X 
-          jednoduché a přesné zapojení 
přívodu/odvodu kapaliny 
 - hledisko operativnosti 
během používání 
X   
-          použití na pravý i levý kolenní 
kloub   
X   
-          rychlá možnost uchycení chladné 
strany Peltierova modulu na gel, tvarové 
opěrky…   
X   
-          minimální nároky na servis 
  
  X 
-         přístup k výměně jednotlivých 
částí   
  X 
-          možnost demontovat systém 
  
  X 
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Tab. 1 – Seznam požadavků - pokračování 
        
Materiály:       
-          biokompatibilní 
  
X   
-          konstrukční vlastnosti 
a) použití jednoduchých 
tvarových prvků 
  X 
  
b) povrch odolný korozi, 
zanášení, zamezení vzniku 
rosného bodu 
X   
-          teplotní odolnost  - odolnost teplotě do     
120 °C (pobyt v autoklávě) 
X   
-          tepelná vodivost 
  
X   
-          nízká cenová relace 
  
  X 
        
Provoz:       
-          v mobilních prostředcích 
  
X   
-          na lůžkových zařízeních 
  
X   
-          zajištění chladicí funkce (její 
uchycení) při změně polohy pacienta   
  X 
-          prostředí: velmi čisté a zároveň i 
velmi nečisté   
X   
-          četnost používání a) časté X   
 b) dlouhodobé X  
-          dlouhá životnost jednotlivých dílů 
(gel, článek, kapalina…)   
X   
-          údržba: termické procesy a) vhodnost pro údržbu X   
    
Ergonomie:       
-          jednoduchá manipulace a 
ovládání   
X   
-          příjemný design 
  
  X 
-          rychlé zapojení a spuštění obvodu 
  
X   
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Tab. 1 – Seznam požadavků - pokračování 
-          zamezení dalšího úrazu a) hmotností X   
  
b) netěsností X   
  
c) srážlivostí vody X   
  
d) překročením teplotních 
limitů 
X   
-          v souladu s normami a předpisy   X   
-         rychlé a spolehlivé zapínání 
skeletu (objímky) 
  X 
-          bez porušení patentových práv 
  
X   
        
Výroba, recyklace       
-          ekonomičnost výroby 
a) sériová výroba 
vstřikováním 
    
  
b) výroba teplovzdušným 
tvarováním plastové desky 
na místě 
    
-          demontovatelnost 
  
  X 
-          kompletní proces recyklace 
  
X   
 
3.1  Technický proces 
Technický proces je umělý proces, ve kterém je stav materiálních a biologických 
objektů, energie a informací plánovitě měněn (přetvářen, transformován) vlivem účinků 
člověka a technických prostředků (technických systémů). [8] 
Průběh procesu, jeho výstup a hospodárnost jsou kromě účinků člověka a technických 
systémů ovlivňovány ještě dalšími operátory, jmenovitě stavem vědění (informací), druhem 
řízení procesu (zvláště z hlediska organizace, řízení a pracovních postupů) a podmínkami 
okolí (v užším smyslu místními a časovými podmínkami), v nichž proces probíhá. [8] 
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3.1.1 Funkce technického procesu 
 Vychlazení kolenního kloubu, 
 odvod tepelného toku z Peltierova modulu, 
 připojení chladícího bloku k Peltierovu modulu, 
 uchycení Peltierova modulu s chladícím blokem k opěrné desce, která tvaruje 
chladící silikon (gel) dle tvaru požadovaného místa určeného k ochlazení, 
 uložení celého chladicího systému na dané ochlazované místo, 
 zajištění přívodu kapaliny do chladiče, 
 zajištění odvodu kapaliny z chladiče, 
 zajištění hermetizace systému, 
 umožnění (spuštění) cirkulace vody, 
 kontrola tlaku vody, 
 kontrola protékajícího proudu do Peltierova modulu, 
 kontrola teploty povrchu chlazené části těla (kontakt silikonu s pokožkou), 
 kontrola teploty teplé strany Peltierova modulu, 
 kontrola teploty vody na vstupu i výstupu z chladiče, 
 možnost regulace průtoku kapaliny, 
 možnost regulace průtoku elektrického proudu. 
 
3.1.2 Popis technického procesu 
Technický proces zobrazuje zjednodušený pohled na problematiku vychlazování 
kolenního kloubu. Celek je uspořádán s funkční činností následovně. 
Na chlazené místo kolenního kloubu je přiložena vodivá (v našem případě silikonová) 
hmota, která je schopna do konkrétního místa na koleni přivést nízké teploty, které nám 
vytvoří Peltierův modul. Tento Peltierův modul je přiložen na tuto chladicí hmotu tak, že 
jeho poloha je definována opěrným prvkem – skeletem, jenž také tvaruje chladicí hmotu 
kolem kolenního kloubu. V teoretické části je popsán Peltierův modul tak, že jedna strana 
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vytváří nízké teploty (ty jsou využity k ochlazování kolene) a druhou stranou, která se 
zahřívá. Schéma nám znázorňuje odvod tohoto tepelného toku z Peltierova modulu do 
chladicího bloku, kde je vytvořený tepelný tok odváděn proudícím chladicím mediem. Do 
chladicího bloku vstupuje na jedné straně chladicí kapalina o určité teplotě a na jejím 
druhém konci vystupuje o určitou hodnotu zahřátá. Zahřátá je v tom důsledku, že 
absorbovala tepelný tok vycházející z Peltierova modulu. Vstupní i výstupní teplota 
kapaliny je samozřejmě monitorována. Stejně tak je monitorován i průtok chladicím 
blokem. Doprava kapaliny je umožněna plastovými hadičkami.  
Kompletní uspořádání chladicí hmoty, Peltierova modulu i chladicího bloku, který je 
upevněn k opěrné (tvarové) desce musí být dokonale hermetizován. Celý tento systém je 
ovládám lidským faktorem (čili konkrétním jedincem – ať už sám pacient nebo ošetřující 
personál) a také automatickou změnou, která je zapříčiněna ovládacím systémem řízeným 
výpočetní technikou. 
 
Obr. 6 – Technický proces (blokové schéma) 
 
 
Obr. 7 – Dílčí transformační proces 
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3.2  Funkční struktura 
Ve funkční struktuře jsou uvedeny dílčí úkoly (funkce), které musí daný technický 
systém splnit. Tyto úkoly vyplývají z technického procesu. [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8 – Funkční struktura – hierarchický funkční strom 
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Obr. 9 – Funkční struktura – blokové schéma 
 
3.3  Morfologická matice 
Morfologická matice uděluje a zpřehledňuje možnosti zapojení, spojení, volby 
materiálů i mnohého dalšího. Následnou kombinací několika variant uspořádání celku lze 
dosáhnout optimální volby pro výsledný systém. Poté lze jednodušeji vyobrazit tzv. „hrubou 
stavební strukturu“, na které se upřesní zbývající požadavky. Poznamenejme, že hrubá 
struktura, jak je navržena v prvotní fázi jako „náhled“ na problematiku, se může v čisté 
stavební struktuře (která je zobrazením konečného řešení) v některých použitých prvcích či 
konečného uspořádání lišit.  
Morfologická matice je jiný druh struktury technického systému, kterou dostaneme při 
pohledu z funkčního hlediska. Jednotlivé účinkové řetězce jsou tvořeny z funkčních 
jednotek (orgánů). Orgány je možno ještě členit na nižší funkční jednotky (suborgány). [8] 
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Následující text je předmětem průmyslové ochrany a je obsažen v technické zprávě. 
Technická zpráva bude poskytnuta při obhajobě diplomové práce. Technická zpráva je 
uložena u vedoucího diplomové práce a bude zpřístupněna po předložení žádosti. 
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7. ZÁVĚR 
Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení, které se využije při potřebě vyvození 
lokální mírné hypotermie na kolenním kloubu lidského těla.  
Zpracován je náhled na částečnou anatomii kolene s uvedením možností. Současně 
s touto kapitolou je uvedena teoretická část seznamující čtenáře se základním stavebním 
prvkem chladicího systému – Peltierovým modulem, a také pár slov o vhodnosti použití 
především plastových materiálů ve zdravotnictví.  
Podstatnou část této práce zobrazuje kapitola s názvem Konstrukční postup návrhu 
zařízení, která uvádí upřesnění a doplnění zadání. Tím vzniklo několik požadavků na 
chladicí zařízení a ty jsou zpracovány v přehledné tabulce. Popsán je také technický proces, 
který musí zařízení splňovat. Z několika variant v morfologické matici vzniklo jedno 
nejvhodnější řešení, na základě kterého se postupuje při navrhování a výpočtu zařízení.     
Na základě všech těchto informací je zobrazena hrubá stavební struktura chladicího 
zařízení.  
Základ práce je v kapitole věnované výpočtové části. Zvolil se vhodný Peltierův modul, 
nutný hmotnostní průtok kapaliny pro vychlazení teplé strany Peltierova modulu, určen je 
součinitel přestupu tepla s kontrolou teplosměnné plochy, dále celkové tlakové ztráty 
zaujímající ztráty místní i ztráty třením, zkontrolována podmínka rovnoměrnosti vtoku do 
chladicích kanálků a návrh šroubů pro spojení krytky se skeletem zařízení. 
V pořadí pátá kapitola se věnuje vyobrazení výsledků teplotních a hydrodynamických 
simulací. Teplotní simulace pro zjištění rozložení teplotního pole je provedena ve vrstvě 
kontaktního prvku, dále teplotní simulace detailu uzlu všech komponent. Druhý typ 
simulace zobrazuje proudění kapaliny systémem kanálků v krytce. Vše je vyobrazeno 
vektorově i konturou. 
Závěrečná kapitola uvádí 3D vyobrazení celého chladicího zařízení na skenu kolenního 
kloubu. Celé zařízení zobrazené ve 3D je rovněž zpracováno v přiložené výkresové 
dokumentaci. 
V diplomové práci jsou zpracovány předpoklady pro výrobu prototypu zařízení a jeho 
následné vyzkoušení ve zdravotnické praxi. Použití finálně navrženého zařízení lze 
aplikovat na libovolné místo končetiny lidského těla. 
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